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ouvrir le couvercle sur l'appareil (sous le plateau 1 et positionner la switch à "cal")





peser sur la touche "c" pouis sur la touche 3





appareil affiche "unload" dans la fenêtre weight





avec le plateau vide et stable, peser sur la touche "add"





"stable" sera affiché dans la fenêtre weight puis un décompte de 9 à 1 sera exécuté





"load" sera ensuite affiché dans la fenêtre weight





mettre la quantité de poids représentant la capacité maximale puis peser sur "add"





"end" sera affiché





repositionner la touche de "cal" à sa position iniitale puis peser sur le chiffre "0" pour retourner en mode de pesée.





LORS DE LA CALIBRATION DU ZÉRO





	lllll sera affiché si le zéro est trop bas


	(comptes en bas de 100)





hhhhh sera affiché si le zéro est trop haut


	(comptes en haut de 9900)
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