Procédure de calibrage de la weigh-tronix 
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A l’aide des 2 touches

 Introduire 125 puis appuyer sur la touche menu et rester appuyer jusqu'à apparition de unsealed suive de setup. Si l’indicateur affiche selead puis setup, il faut mettre le switch SW1-1au position off. 
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